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Analysis of Reference Gas Data 
Ref Delta 13 = -34.50 Ref Delta 18 = 


-19.30 


Time 

42.5 
102 .5 
162.5 
222.6 
282.6 
342.6 
402.6 
462.7 
522.7 
582.7 


Std Dev Of Pit 


n 


r C02 

Time Height Area 


pi 


t_' 



Major 

Ratio. 2/1 
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.459E-8 ■ 
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.456E-8 
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B 
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8 

562E-8 

1.1779E-2 

8 
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Analysis of Sample Peaks, with Zero Subtraction 
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